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TRONCO | TRUNK

@ GARANTIA 6 meses a partir de la compra
2 GUARANTEE 6 months since purchase date

' & Referencia | @ n°delote Fecha de compra
| |
| @0 lot no. & Purchase date

| @ Reference

F Firma y sello de la ortopédia

& Stamp and signature of local
| stockist

I Parala validez de la garantia [J To validate the warranty
| es necesario cumplimentar your local stockist should
| estos datos. indicate the purchase date.

La fecha de fabricacion esta incluida dentro del nimero de lote, que
aparece en la etiqueta de envase como [Lot, de la siguiente manera: el
sequndo y tercer digito representan el afio de fabricacion, y el cuarto y el
quinto digito representan el mes.

Bl The manufacturing date is included in the batch number which can be
found on the packaging label as [Lot], in the following way: the second and
third digits represent the year of manufacture and the fourth and fifth digits
represent the month.
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INSTRUCCIONES DE USO
Y CONSERVACION

ESPANOL

INSTRUCCIONES DE US0O, CONSERVACION Y GARANTIA

Estimado cliente,

Muchas gracias por su confianza en un producto Orliman. Par favor, lea las
instrucciones atentamente. Guarde estas instrucciones y el envase para futura
referencia. Si tiene alguna duda, pédngase en contacto con su medico, su orto-
pedia especializada o con nuestro departamento de Atencidn al Cliente. OR-
LIMAN S.L.U. garantiza todos sus productos, siempre que éstos no hayan sido
manipulados ni alterados en su configuracidn original, a excepcion de su utili-
zacidn prescrita en esta hoja de instrucciones. En caso de que los productos se
utilicen en combinacién con otros productos, repusstos o sistemas, asegurese
que sean compatibles y de la marca Orliman®. No garantiza aquellos productos
gue, por mal uso, se produzcan deficiencias o roturas de cualquier tipo. Para
hacer uso de la garantia, acuda al establecimiento expendedor, que debe cum-
plimentar el cuadro de datos de garantia de |la presente hoja de instrucciones.
En caso de incidentes graves relacionados con

el producto, comuniguelos a Orliman 5.L.U. y a la autoridad competente corres-
pondiente en su Estado.

Orliman le agradece su eleccion y le desea una pronta mejoria.

NORMATIVA

MD| Este articulo es un producto sanitario clase 1. Se ha realizado un Analisis
de Riesgos (UNE EN IS0 14971) minimizando tedos los riesgos existentes. Se
han realizado los ensayos conforme a la normativa europea UNE-EN 150 22523
de Prdtesis y Ortesis.

INDICACIONES

@ Corsé tipo Boston:
Se indica en el tratamiento de la escoliosis infantil y juvenil. Cifoescoliosis y
otras deformidades vertebrales.

@ Corsé tipo Cheneau:
Se indica en el tratamiento de la ascoliosis infantil y juvenil. Cifoescoliosis y
otras deformidades vertebrales.

@ Corsé Lumbostata:

Inmovilizacién y estabilizacion del raquis en pacientes con osteoporosis, espon-
dilolisis, espondilolistesis, fracturas vertebrales, alteraciones discales, altera-
ciones de las curvas fisioldgicas (hiperlordosis o hipercifosis). Como método de
estabilizacién postural en pacientes en sedestacidn en silla de ruedas.

Q) Corsé Anticifosante:
Se indica en el tratamiento de la cifosis, lordesis infantil y juvenil. Enfermedad
de Scheuermann.

@ Corsé tipo Swan:
Se indica en el tratamiento de la cifosis, lerdosis infantil y juvenil. Enfermedad
de Scheuermann.

INSTRUCCIONES DE COLOCACION

En caso de que el producto necesite adaptacion, ésta se tiene que llevar a cabo
por un técnico ortopédico o un profesional sanitario legalmente capacitado
para ello, y debe asegurarse que el usuario final o la persona responsable de
la colocacién del producto entiende correctamente su funcionamiento y su
utilizacion.

Las férulas Ergotec 3D pueden ser termoconformadas con pistela de aire calien-
te (por el técnico ortopédico).

Para su colocacién deben observarse los siguientes aspectos:

1-Despegar los cierres de velcro, permitiendo la mdxima abertura del lateral
del corsé.

2-Abrir parcialmente la ortesis hasta introducir lateralmente el tronco del pa-
ciente, Una vez rodeado, el paciente debe flexionar ligeramente las rodillas
para facilitar su colocacién. A continuacién, se ajusta en la cintura.

3-Ajustar los velcros hasta ejercer la presion adecuada.

Para retirarlo, despegar los velcros y abrir ligeramente el corsé, realizando una
leve rotacién con cautela sobre el tronco del paciente para extraerlo por un
costado hasta su completa liberacién.

/I, PRECAUCIONES

| Antes de cada uso, compruebe que el producto tiene todos sus componen- |
| tes, segun el proceso de colocacién. Revise periédicamente su estado. Si |
| observara alguna deficiencia o anomalia, comuniguelo inmediatamente al

establecimiento expendedor.

Pongase en contacto con su ortopedia inmediatamente si aparece una erup-
cidn en la piel.

Em caso de ser m:::-ja::tﬂ, debera secar el material interior con un secador en
modo frio.

RECOMENDACIONES-ADVERTENCIAS

El uso de estos productos esta condicionado a las indicaciones. Se trata de un
dispositive a medida que ha sido disefiado para tratar una lesidn y paciente
concretos por 1o que no es valida para ser utilizado por otra personallesion y
solo para los fines indicados en estas instrucciones o por su facultativo.

Para el desecho del envase y el producto, cumpla estrictamente con las normas
legales de su comunidad.

RECOMENDACIONES DE CONSERVACION Y LAVADO

Pegar los velcros entre si, lavar perigdicamente a mano con agua tibia y jabdn
neutro. Para el secado de la ortesis, utilice una toalla seca para absorber la
maxima humedad y déjela secar a temperatura ambiente. No las exponga a
fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposicion
directa al sol etc. Durante su uso o an su limpieza, no utilice pomadas o ligui-
dos disolventes. Si la ortesis no estd bien escurrida, los residuos de detergente
pueden irritar |a piel y deteriorar el producto.

Estadndar Orliman (los simbolos de lavado estan supeditados a las fichas técni-
cas de las materias primas).

WAXBEAK

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.

USE AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE, STORAGE AND WARRANTY

Dzar Customer,

Thank you very much for your trust in an Orliman product. Please read the
instructions carefully. Keep these instructions and the packaging for future ref-
erence. If you have any questions, contact your doctor, orthopaedic specialist
or our customer service department. ORLIMAN, 5.L.U. guarantees all its prod-
ucts as long as the original configuration has not been manipulated or altared
except for the intended use as described in these instructions. If the products
are used in combination with other products, replacement parts or systems,
make sure they are compatible and made by Orliman®. It does not guarantes
any products for defects or breakage of any kind due to improper use. To en-
force the warranty, go to the place where you bought the product as they must
complete the warranty information table on this instructions sheet.

If any serious incidents related to the product occur, notify Orliman, 5.L.U. and
the corresponding competent authority in your country.

Orliman would like to thank you for choosing this product and hopes you re-
Covear so0n.

REGULATIONS

MD, This article is definaed as a class | medical device. A Risk Analysis (UNE
EN 150 14971) has been carried out, minimising the existing risks. Tests have
been in accordance with European Regulation UNE-EN 150 22523 on Prosthe-
ses and Orthoses.

INDICATIONS

@ Boston brace:
To treat paediatric and juvenile scoliosis. Kyphoscoliosis and ather spinal ab-
narmalities.

© Cheneau brace:
To treat paediatric and juvenile scoliosis. Kyphoscoliosis and other spinal ab-
normalities.

@ Lumbarsupport brace:

immobilisation and stabilisation of the vertebrae in patients with osteoporo-
sis, spondylolysis, spondylolisthesis, fractured vertebrae, disc alterations and
alterations in the normal lumbar curve (hyperlordosis or hyperkyphosis). As a
postural stabilisation method for patients in wheelchairs.

© Kyphosis corrector brace:
To treat paediatric and juvenile kyphosis and lordosis. Scheuermann’s disease.

@ TLSO brace:
To treat paediatric and juvenile kyphosis and lordosis. Scheuermann's disease.

FITTING INSTRUCTIONS

If the product must be adapted, any such adjustments must be done by an or-
thopaedic specialist or healthcare professional legally certified to do so who
must make sure the end user or person responsible for fitting the product prop-
erly understands how it works and should be used.

Ergotec 3D braces are thermoformable using a hot air gun (by an orthopaedic
specialist).

When fitting the product, you must adhere to the following instructions:

1-Unstick the Velcro® fasteners to open the side of the brace as much as pos-
sible.

2-Partially open the brace to insert the patient’s trunk through the side. Once
around the body, the patient should lightly flex their knees for easier fitting.
Then, adjust the waist.

3-Adjust the Velcro® straps for proper pressure.

To remave it, unstick the Velcro® straps and open the brace a little by carefully
rotating slightly over the patient’s trunk to remove it from one side until fully
raleased.

/1. PRECAUTIONS

| Before each use, check that all product components are present as per the
| fitting process. Periodically check the conditions of the product. If you ob-
| serve any defect or anomaly, notify the seller immediately.

Contact your orthopaedic specialist immediately if you notice any irritation
of the skin.

| If it becomes wet, the inner material must be completely dried with a cold
| dryer.

RECOMMEMNDATIONS-WARNINGS

The use of these products is conditioned by the recommendations. It's a custom
device that has been designed to treat an injury and specific patients meaning
it cannot be used by anyone else or for any other injury. It must only be used
for the purposes intended in these instructions or as instructed by your doctor.
Strictly observe municipal ordinances when discarding the packaging and
product.

RECOMMENDATIONS FOR STORAGE AND WASHING

Stick the Velcro® straps to each other and periodically wash by hand with warm
water and neutral soap. To dry the brace, use a dry towel to absorb the max-
imum moisture and let it dry at room temperature. Do not expose to direct
heat sources such as stoves, heaters, radiators, direct sun exposure etc. When
using or cleaning, do not use alcohol, ointments or solvents. If the brace is not
dried off properly, the detergent residue may irritate the skin and cause the
product to deteriorate.

Orliman standard (the washing symbaols are subject to the technical specifica-
tions for the raw materials).

WXEHAL

Keep in a dry place at room temperature.




